








KONTROLLPANEL

Massage
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Strémknapp Oka niva

Val av lage Minska niva

Folj principen: férst massage, sedan djup pumpning.

Massagefunktion: 12 nivaer

(Massera forsiktigt i borjan for att stimulera mjélkproduktionen.)
Sugfunktion: 12 nivaer

(Vélj en optimal niva - pumpningslaget ar utformat fér langsam och
djup sugning.)

Stimulans: 6 nivaer

(Massage och sugning anvands samtidigt, vilket ar sarskilt bra for
indragna bréstvartor eller férstagangsfoderskor.) Open milk-laget
anvander 3+1-lage: tre korta massagesekvenser och en djup sugning.

Strom pa/av: Hall strémknappen intryckt@i 3 sekunder.
Pausa och ateruppta: Tryck pa strémknappen.

Byt lage: Tryck pa I‘égesknappen.

Justera nivé: Tryck pa (2) eller (O)for att 6ka eller minska nivan.

Batteri- och laddningsindikator:

Blinkande vitt ljus: Lag batteriniva (behdver laddas)

Fast vitt ljus: Fulladdat batteri (blinkar vitt under laddning)
Mjolkvarning: Larmet blinkar rott var tionde minut - ta bort
mjolkuppsamlingskoppen. Pumpen slas av automatiskt efter 30
minuter.
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RENGORINGSINSTRUKTIONER

@ Ta bort pumpmotorn.

@ Lagg alla silikondelar i kokande vatten i 3 till 5 minuter.

@ Tvatta mjélkuppsamlingskoppen och kopplingen (Linker) med
varmt sapvatten och skélj noggrant.

@ Torka delarna med en ren trasa eller 1at dem lufttorka innan
anvandning.

@ Skélj mjélkuppsamlingskoppen, ventilen och kopplingen (Linker)
omedelbart efter anvandning.

(@ Lagg alla silikondelar i kokande vatten i 3 till 5 minuter.

3 Torka delarna med en ren trasa eller lat dem lufttorka innan de
forvaras.

@ Sank inte ner den elektroniska delen i vatten.

MONTERING

Satt in silikonkoppen i kopplingen
(Linker) och tryck med handerna
s att kanterna sitter tatt for att
sakerstalla en perfekt forsegling.

Montera ventilen i botten av
kopplingen och kontrollera att
den ar monterad i rétt
riktning.
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Justera spannet och
se till att det sitter
ordentligt.

Placera den monterade
kopplingen i
mijélkuppsamlingskoppen.

Placera silikonskyddet for massage
i mjélkuppsamlingskoppen och se
till att det ar ordentligt forslutet for
att férhindra lackage.

Fast huvudpumpen pa plats.
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BRUKSANVISNING

Tryck silikonskyddet for massage stadigt mot brostet utan att
lamna nagra glipor, och se till att bréstvartan ar centrerad. Hall
enheten uppratt. Var noga med att inte andra produktens eller
brostets position, annars kommer bréstpumpen inte att ha
nagot sug.

Obs: Ligg inte ner nér du anvander brostpumpen. Om du kdnner
nagot obehag vid pumpning eller marker blasor eller skav pa
bréstvartan eller bréstet, férsék att minska sugstyrkan pa
pumpen.

www.luumii.no

SITTING POSITION FOR SUCTION

I Slappna av i kroppen, sitt i en bekvam stol och luta dig latt framat
: - garna med en kudde som stod for ryggen. Se till att halla
| bréstpumpen och mjélkuppsamlingskoppen uppratt.
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HALL UPP MJOLK

Hall bréstpumpen upprétt och ta forsiktigt bort pumpmotorn
fran pumpens huvuddel. Fér att hélla upp mjélken i flaskan, se till
att 6ppningen pa mjélkuppsamlingskoppen &r noga riktad mot
flaskans mynning.

Oppning pa

mjoélkuppsamlingskoppen
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INSTRUKTIONER FOR JUSTERINGSSPANNE TILL BH

Justera langden pa BH-bandet for att férbattra komforten vid sugning.
Den ena dnden av BH-justeringsspannet fasts i den inre knappningen
pa amnings-BH:n. BH-bandets langd kan justeras genom att fasta
BH:ns knappning i den andra dnden av justeringsspannet.

FELSOKNING

1. Kontrollera att ventilen ar korrekt installerad.

2. Ladda enheten innan anvéandning.

3. Kontrollera att produkten ar ratt placerad - annars
fungerar inte brostpumpens sugkraft.

Svag eller ingen

sugeffekt

1. Massera forst och justera till en bekvam sugstyrka.

Smérta i brostvartan | 2. Radfraga en amningsradgivare eller brostmjélksspecialist.

1. Sitt bekvamt och avslappnat.

2.0m du har pumpat i 5-10 minuter utan resultat, ta en
paus och forsok igen senare.

3. Se till att sugstyrkan ar optimal under anvandning.

4. Slappna av och férsék pa nytt.

Ingen eller lite mjélk
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FJARRKONTROLL - INSTRUKTIONER

Se till att bréstpumpen ar korrekt placerad i amnings-bh:n och
sitter tatt mot brostet. Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren
ovanpa enheten och tryck pd ON/OFF-knappen for att starta
maskinen. Vaxla fritt mellan ldgena med hjélp av ikonerna pa
fjarrkontrollen fér att justera sugstyrkan upp eller ner.

N&r du &r klar tryck pa fjarrkontrollens ON/OFF-knapp igen for att
stanga av enheten.

Anmaérkningar: Fjarrkontrollen ar ett extra kontrollverktyg. Om
fjarrkontrollen skadas eller tappas bort kan bréstpumpen anda
anvéandas som vanligt - den styrs da via knapparna pa
pumpmotorn.
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